郎溪县人民医院宫腔镜手术系统技术参数
低温等离子电切系统参数
1、 临床用途：
妇科：妇科宫腔电切微创手术治疗。
二、招标参数要求：
（一）、主机
1. ★要求为低温等离子体手术系统，并能提供国家药监局认定的等离子系统注册证；
2. ★能实现双极或多极切割、低温消融，切割、止血、凝固在一个刀头实现；
3. 根据不同的部位，不同的病症配备不同规格治疗刀头；
4. 一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，  
5. 能通过脚踏开关控制、切换切割和止血模式；可同时配备手柄控制。
6. 输出模式：等离子切割：档位可调；
              等离子消融、凝血：档位可调；
7、按键式操作界面，数码显示，面板需防水；
8、切割、止血两种工作模式显示。
 (二)、手术电切镜招标参数
1、电切内窥镜视向角为12°或30°；
2、电切内窥镜可承受134°C＼273°C高温消毒；
3、电切内窥镜分辨率：≥13LP/mm；
4、电切内窥镜有效景深范围：3-50mm；
5、被动式操作手件；
6、内鞘24Fr, 外鞘≤26Fr。手术中循环水操作；
7、电切内窥镜外鞘套和冷切系统可互配通用；
8、手术中内﹑外鞘保持静止时，内窥镜及操作器及手术电极可360°旋转。
 三、等离子体手术系统配置清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	备注

	1
	低温等离子发生器及电源线
	
	
	台
	1
	

	2
	脚踏开关
	
	
	副
	1
	

	3
	电源线
	
	
	根
	1
	

	4
	内窥镜
	 
	
	支
	1
	

	5
	外鞘套
	
	
	支
	1
	

	6
	内  鞘
	
	
	支
	1
	

	7
	操作器
	
	
	个
	1
	

	8
	闭孔器
	
	
	个
	1
	

	9
	单管阀座
	
	
	个
	1
	

	10
	冲洗接头
	
	
	个
	1
	

	11
	冲洗排空器
	
	
	个
	1
	

	12
	双极手术电极
	
	
	个
	若干
	

	13
	专用消毒盒
	
	
	个
	1
	



四、灌注泵
1、腔镜灌注泵利用生理盐水对腔体加压膨胀，适用于腔镜检查和手术中形成可视空间及腔内冲洗。
2、设定压力调节范围2.6KPa～53.3KPa（20mmHg～400mmHg）。
3、设定流量调节范围0.1L/min～1L/min。调节步长为0.1L/min。
4、具备过压减压功能，具备过压报警功能。
5、传感输液器整体采用符合医疗器械要求的材质且可以用于高温高压方式灭菌和等离子消毒。
冷刀宫腔镜技术参数	
1、用于宫腔疾病的治疗，包括取环、子宫肌瘤、息肉、粘连、纵膈、畸形、丝线残留、胎盘残留以及宫腔内异物取出及电切治疗等。
★2、平行视野宫腔镜一条，视向角：12°或30°,可选择,蓝宝石镜面。
[bookmark: _GoBack]★3、最佳镜体设计Z型，镜体总体质量轻，竖立杆短，重心稳定。
4、视场角：≥70°
5、内窥镜工作长度：≥200mm；
6、内窥镜有效景深：5-100mm；
7、内窥镜器械通道≥φ4.5mm
8、内窥镜中心角分辨力：≥3.5C（°）
9、外鞘套规格：≤26Fr，前端侧面带有多个排水孔，术中循环水操作。
10、配套手术器械规格：≤φ3mm
11、可配备多种器械，至少包括单开手术剪、双开手术剪、弯分离钳、2×3齿抓钳、取环钳、无损抓钳等。8、手术器械可低温等离子、高温高压消毒。
12、外鞘可根据手术需求360度旋转。
13、宫腔镜采用低温等离子灭菌方法设计，符合内窥镜消毒灭菌要求。
14、进出水高通量设计，持续对流。
15、操作系统配备专用消毒盒。
整体要求：
1、设备主机是国家食品药品监督总局批准的三类医疗设备注册证。
2、为用户提供技术培训支持（省级三甲医院），提供培训中心的证明材料，可免费安排1人参加短期的宫腔镜培训，并可邀请宫腔镜专家来院指导使用。
3、质保期≥3年，机器出现故障能24小时内安排人员维修，72小时内排除不了故障，能提供备用机和替换式服务，以保证正常使用。
妇科宫腔手术系统总体配备要求：
1、 等离子体手术系统主机      1台
2、电切镜          1套 
3、冷刀宫腔镜      1套
4、灌注泵          1台
5、专用台车        1辆
其他要求：
1、总体预算价：28万元
2、按照设备名称做分项报价
★3、耗材做详细报价，且收费耗材必须有正常开通的医保27位编码。否则按废标处理。
4、运输、搬运、安装、调试、改造、培训等：由中标企业负责承担。
5、商检、计量、检测、验收费用：包含在投标总价中。
6、供应商提供的产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有产品应配套使用。
7、交货地点：采购人指定地点。
合同主要条款：
1、付款方式：设备款：验收合格后付设备款的50%，一年内付设备款的40%，剩余的10%质保期结束后一次性付清。耗材款：中标方根据供应合同将耗材送到院方指定地点，货到验收合格入库后方可结算，结算周期为四个月（120天）。
2、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交采购人当地仲裁委员会仲裁。


