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	1
	心肺复苏模拟人（全身）
	模型要求：
1. 模型胸部具有肋骨等解剖结构，按压力度接近真人，按压深度要求5CM所需施加力量为50Kg。
2. 模型胸部按压最大深度≧6.5cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm正确范围，并提供按压过深的可能性。
3. 模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。
4. 模型配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。

5. 模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈和成绩评估。
软件要求：
1. 软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，实现无线连接和数据通讯，兼容IOS、Android、Windows、MacOS、Linux等主流操作系统。
2. 支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。
3. 支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。
4. 可自定义时长的学员自我测试训练。
5. 可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。
性能要求：
1. 按压机械寿命≧100万次。
2. 内置可充电电池，单次充电可连续使用≧4小时以上。
3. 人工手位胸外按压，按压力度正确,有正确蜂鸣声提示；按压力度过大,有报警蜂鸣声提示
4. 人工口对口呼吸（吹气）：吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600m-1000ml≤）
4. 操作频率：最新国际标准:100-120次/分

产品配置：
1. 心肺复苏模拟人   1台
2. 辅助型半身心肺复苏训练模拟人  1台
3. 模拟人充电器   1个
4. 产品登录标识    1个（固定于模拟人体侧位置）
5. 产品使用说明   1份
6. CPR衬垫/背包    1套
7. 模拟人服装       1套
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	2
	心肺复苏模拟人（半身）
	模型要求：
1.为男性上半身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。
2.有口腔、鼻腔和气道结构，可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。
3.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。
4.可手动方式产生双侧颈动脉搏动。
软件功能特点
1. 软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，实现无线连接和数据通讯。
2.提供以下功能：
2.1支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。
2.2支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。
2.3可自定义时长的学员自我测试训练。
2.4可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。
3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。
4.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。
5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。
1.按压机械寿命≧10万次。
2.全无线设计。
3.内置可充电电池，单次充电可连续使用≧4小时以上。
4.软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。
产品配置：
1. 心肺复苏模拟人   1台
2. 模拟人充电器   1个
3. 产品登录标识    1个（固定于模拟人体侧位置）
4. 产品使用说明   1份
5. CPR衬垫/背包    1套
6. 模拟人服装       1套
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	心肺复苏模拟人(新生儿)
	1. 一般护理：更换尿布，穿换衣服，口腔护理，冷热疗法，包扎
2. 静脉输液/穿刺：手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉。头皮静脉包括：额上静脉、颞浅静脉。下肢主要静脉干：股静脉
3. 脐带护理：可进行脐带的结扎和剪断，脐静脉插管输液
4. 插胃管：支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等
5. 骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液
6.  CPR操作训练:支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气计数、吹气量、按压计数、按压深度；实时数据显示
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其它：1.质保期限：1年
[bookmark: _GoBack]2.投标人须承诺：本投标人所投产品必须满足采购人临床使用需求。若有虚假响应，无法通过验收，则合同作废，由采购人另行确定中标人，且由此产生的一切法律、经济责任由本投标人全权承担。
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