旁流二氧化碳监测模块参数
1. 模块化设计，需要适配于（迈瑞BENEYISION N12）机型的监护仪即插即用
2. 具备旁流（Sidestream）监测技术，监测符合ISO21647标准
3. 具有呼吸窒息报警延迟功能，报警延迟时间设置范围：10s-40s
4. CO2测量范围：0～99 mmHg，分辨率1mmHg
5. CO2参数精度：0～40 mmHg：±2 mmHg
41～76 mmHg：±5％×读数
77～99 mmHg：±10％×读数
6. CO2气体采样率支持成人：70 ml/min、100 ml/min、120 ml/min和150 ml/min 可选；小儿、新生儿：70 ml/min和100 ml/min 可选
7. 支持测量呼吸率，测量范围：0-120rpm，精度±2rpm
8. CO2测量时支持对于气道中气体：氧气浓度，笑气浓度和地氟醚浓度的补偿。
9. 监护仪显示CO2波形支持描线和填充两种显示方式
10、监护仪界面显示CO2波形走速支持：3mm/s、6.25 mm/s、12.5 mm/s、25.0 mm/s、50.0 mm/s
11、模块具备在设置时间内没有监测到病人呼吸，自动进入待命模式
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