
胸痛中心设备采购参数
一、心电监护仪参数
1、一体式监护仪, ≥10寸彩色LED显示屏，国家三类注册，提供医疗器械注册证，可用于监护成人,儿童,新生儿患者，支持6通道波形显示。
2、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，可以进行ST段测量，QT/QTC测量演示。
3、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护,支持心率变化统计。
4、NIBP和BP的测量范围宽，支持动态血压分析:成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260；小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215；新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125
5、具备血液动力学、药物计算功能
6、可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能
7、具备Nurse Call报警功能，支持VGA外接拓展显示屏。
8、具备≥1200小时趋势图表、多个报警事件、多组NIBP测量的数据存储和回顾功能,≥48小时全息波形回顾。
9、支持3通道记录仪。
10、标配锂电池，工作时间≥4小时以上；整机无风扇设计。
11、防水等级达到IPX1标准。
12、整机质保3年,附件半年。








二、手术转运车（手摇升降平车 中间导向）
1、材质：PP护栏、床面，钢制车架，可升降，不锈钢输液架，中控静音脚轮，中间导向轮。
2、参数：
（1）框架采用优质≥1.5mm钢管，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用≥2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。
（2）背部气弹簧快速调节，整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠，
（3）丝杆采用铜螺母。
[bookmark: _GoBack]（4）双片中控静音轮，刹车、万向两档操控，中间装有导向轮可直线行驶。
（6）具有下隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，具有气弹簧辅助自动下降功能。
（7）车架表层需静电粉末喷涂。
3、配置：
（1）PP塑料床面板1套
（2）PP大护栏1套
（3）气弹簧1支
（4）金属摇杆1套
（5）防水转移床垫1张
（6）中控轮及中间导向装置1套
（7）不锈钢四爪式输液架1支
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